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Anunt

SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA, persoana juridica de nationalitate romana, cu sediul social in
Jocalitatea Craiova str. Bariera Vilcii nr.195, judetul Dolj, telefon 0372511500 fax 0372511549, inregistrata la Oficiul
Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, numdr de ordine J16/2750/30.09.2022, cod de identificare fiscala CIF/CUI -
RO46943133, reprezentata legal prin domnul Lorena Voican - Director General, anunta public intentia sa achizitioneze :
,Servicii de reparatii instalatie de cantarire din mers vagoane de cale ferata”, in conformitate cu caietul de sarcini privind
aceasta achizitie, atasat la prezentu! anunt.

Cod CPV: 50411000-9 — servicii de reparare si de intretinere a aparatelor de masurare

Valoarea estimata a achizitiei este de 16,350 lei fara TVA.

1.Pentru atribuirea acestei achizitii se aplica procesul de achizitie directa.

Pentru atribuirea acestei achizitii se aplica procesul de ,,achizitie directa” in conformitate cu prevederile Legii nr.99/2016
privind.achizitiile.sectoriale si HGR 394/2016 cu modificarile si completarile ulterioare. Operatorii economici vor depune ofertele
pentru achizitia susmentionata pe adresa de email: parcisa.hristea(@secraiova.ro.

2. Termene oferta :

Ofertele ce urmeaza sa participe pentru achizitia susmentionata, trebuie sa fie transmise la adresa de email
narcisa.hristea@ceoltenia.ro, pana in data de 25.09.2024 ora 14:00. Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in prezentul
anunt, nu vor fi luate in considerare.

3. Criteriul de atribuire este pretul cel mai scazut dinire ofertele admisibile primite pe email-ul

narcisa.hristea@eeoltenia.ro si narcisa.hristea@secraiova.ro pentru achizitia susmentionata.
4, Termenul de prestare a servicului : : serviciul se va presta io termen de 10 zile de la comunicarea ordinului de

incepere a serviciiului solicitat de beneficiar in conformitate cu cerintele caietului de sarcini susmentionat, dupa

inregistrarea comenzii la achizitor si transmiterea comenzii pe email prestatorului.
Durata de valabilitate contract/comanda: 3 luni de la inregistrarea comenzii/contractului la achizitor.

5, Garantie servicii: este de minimum 12 luni calendaristice de la data receptiei serviciului prestat.

6. Prestarea serviciilor Receptia serviciilor se va executa la sediul Societatii Electrocentrale SA

7. Modalititi de plati :

Nerespectarea clauzelor §i termenelor asumate prin comanda de comun acord, atrage raspunderea partii in culpd si o poate
obliga la platii de penalitati.in cazul in care, din vina sa exclusivéi, prestatorul mu reuseste si-s1 indeplineasca obligatiile asumate,
este de drept in IntArziere i pliteste penalititi o sumd echivalentd cu valoarea dobénzii legale penalizatoare pentru fiecare
zi  de intArziere, procent calculat din valoarea  obligatiilor neindeplinite  conform termenelor de prestare ale
contractului/comenzii, dupd urmitorul algoritm de calcul: Dobénda legald penalizatoare = rata de referinii a BNR + 8 puncte
procentuale. Penalititile nu pot depasi contravaloarea obligatiilor contractuale neindeplinite. Pentru penalitatile calculate,
entitaiea contractanta va emite factura
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avand termen scadent 30 zile de la emitere, in baza unel nouficari preaiabile. In cazul serviciilor cu neconformitatl stabilite de
caire comisia de receptie, se va transmite raportul de neconformitate prestatorului. Acesta are obligatia, prin comanda, s elimine
neconformititile sesizate in termenul stabilit, in caz contrar prestatorul va fi de drept in intérziere, urménd si pliteascd penalitati o
sumd echivalentd cu valoarea dobénzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de intirziere din valoarea serviciilor aflate in aceasti
situaie. In cazul in care entitatea contractantd nu onoreazi Ia plati facturile in termenul prevazut din comanda, poate pliti
penalititi o suma echivalent cu valoarea dobanzii legale penalizatoare din valoarea facturii neonorate la plata pentru fiecare zi de
Intdrzicre ce depageste termenul de 30 de zile de la data scadentei la platd. Dobénda legali penalizatoare = Rata de referingi a
BNR + 8 puncte procentuale. Penalitatile nu pot depisi valoarea facturilor neonorate la plati. Date-factura: a se vedea datele din
antetul la prezentul anunt. Plata se va face cu OP la 60 zile de la data receptiei serviciilor ce fac obiectul achizitiei la Societatea
Electrocentrale Craiova SA, termen ce reprezinta scadenta la plata. Plata serviciilor se face in lei prin virament bancar in baza
facturilor emise de prestator si acceptata de Societatea Electrocentrale Craiova SA.

8. Modul de prezentare a ofertei :

Ofertele ce urmeaza sa participe pentru achizitia susmentionata, trebuie sa fie transmise la adresa de email
narcisa.hristea(@secraiova.ro.Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in prezentul anunt, nu vor fi luate in considerare.
Oferta va cuprinde propunerea financiara si propunerea tehnica redactate in limba romfna.Oferta va fi intocmita respectand
cerintele mentionate in prezentul anunt.Se va oferta valoarea totala in lei faraTVA pentru serviciul solicitat in conformitate
cu la caietul de sarcini privind accasta achizitie si cu Anexa 1 la acesta. Pregul ofertat pentru serviciul solicitat in caietul de
sarcini susmentionat, va inchude toate costurile aferente prestarii acestuia la sediul S.E.CraiovaSA.Ofertantii vor completa
obligatoriu Anexal a caietului de sarcini privind aceasta achizitic, documente ce vor face parte integranta din oferta.Pentru
atribuirea acestei achizitii se aplica procesul de ,achizitic directa” in conformitate cu prevederile Legii nr.99/2016
privind.achizitiile sectoriale in vigoare Propunerea tehnica va contine cantitatea,unitatea de masura,garania,termenul de prestare
ale serviciilor ofertate solicitate prin caietul de sarcini susmentionat si toate documentele solicitate in Nota privind cerintele
minime de calificare ale ofertantilor participanti pentru aceasta achizitie, nota atasata la prezentul anunt.Propuncrea tehnica va fi
intocmita conform caietwlui de sarcini. Caietul de sarcini elaborat pentru aceasta achizitie va face parte integranta din comanda.
NOTA: Orice operator economic ce participa cu oferta la procesul de achizitic susmentionat si care se afla in situatia previizuta
de Legea 99/2016 ce atrage excluderea din procesul de achizitie intrucat are Documente constatatoare negative
{necorespunzatoare) inregistrate la sediul Entiiatii Contractante, este obligat sa prezinte in cadrul acestui proces de achizitie
dovezi care s# arate ¢ci masurile Juate de acesta sunt suficiente pentru a-si demonstra in concret credibilitatea prin raportare la

motivele de excludere.

9. Informatii suplimentare: '-"T-‘-"?Fé‘.
Relatii suplimentare, inclusiv eventualele solicitari de clarificare a caietului de sarcini glaBorat %tnf@}phizitia mentionata mai
sus, se pot solicita in scris la adresa de e-mail : narcisa hristea@secraiova.ro. B\
+ am 3
i 0 5
Functia Prenume, nume : -
Director General Lorena VOICAN =
Presedinte comisie evaluare oferte Stefan DINCA

Sef Serviciul Tehnic Adriana PETRIA
Compartiment] Comercial Narcisa HRISTEA . /809 !'%/
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Directia Tehnici
Servicinl Tehnic Director Genelal,
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I. INFORMATII GENERALE
L1. Denumire si adresi beneficiar

Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul in Craiova, str. Bariera Vilcii, nr. 195, cod
200716, judetul Dolj, Roménia, Telefon: 0372511521, Fax: 0372511549,

II. OBIECT ACHIZITIE
I1.1. Denumire
Servicii de reparatii instalatie de cantirire din mers vagoane de cale ferati
I1.2. Cantitate
Conform Anexanr. 1.

III. CERINTE PRIVIND SERVICIILE PRESTATE
IIL.1. Caracteristici ale locului unde vor fi prestate serviciile solicitate

Instalatia de cintirire din mers vagoane de cale feratd de tip ICMV 02-PH, aflata in proprietatea
Societitii Electrocentrale Craiova, in zona statiei CFU, efectucazi céntdrirea in scopul realizérii
receptiei cantitative a carbunelui descércat in depozitul socictatii noastre.

Zona climaticd prezintd urmatoarele caracteristici:

- clima temperat continental;

- temperatura mediului ambiant la utilizare: maxim +40 °C (vara) $i minim -15°C iarna;

- umiditate medie relativa: (35-80)% la 20°C;

- altitudine: sub 1000 m;

- Utilajele functioneazi in mediu poluat cu praf de cérbune si cenusa;

- zile cu precipitatii: cca 90zile/an.

II1.2. Specificatii tehnice minimale

Instalatia de cantirire din mers a vagoanelor de cale ferata tip ICMV 02-PH, face parte din
categoria Aparate de cantdrit cu functionare automata - L53-5, cuprinsd in Lista oficiald a mijloacelor
de misurare supuse controlului metrologic legal 1..0.—2022.

Instalatia de cantirit din mers vagoane de cale feratd tip ICMV 02-PH, efectueazi in mod
automat o cantirire dinamicd, masurand greutatea fiecdrui vagon gi greutatea intregii garnituri de
vagoane, prin tractarea acestora cu o vitezd de pani la 7 km/h peste un ansamblu format din doua
platforme de clntdrire A si B, montate pe o fundatie prefabricati din beton armat.

Caracteristicile tehnice si metrologice ale instalatiei sus mentionate sunt conforme cu
certificatul aprobarii de model nr. 094/18.02.1999, emis de ciitre Biroul Roméan de Metrologie Legald,
certificatul de conformitate (examinare CS de tip) nr. 011/2005, emis de ciire MDM CERTIFICARE
ROMANIA:

-clasa de exactitate medie, simbol I-pe vagon, 0,2 pe garniturd

-limita maxim# de céntirire 100 000 kg

-limta minim& de clntérire 10 000 kg

-valoarea diviziunii 100 kg

-viteza minimi de functionare 0 km/h

-viteza maximi de functionare 7 km/h

-numdr maxim de vagoane 20

-metoda de clntarire cAntiirire integrali (intr-o repriza), vagoane trase
-sens de cantarire in ambele sensuri

-temperatura de functionare 10°C ...+ 40°C




SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A.

CAIET DE SARCINI COD:
SEC pentru achizitia de servicii REVIZIA: | pag. 2/5
-tensiunea de alimentare 220V ca
-frecventa 50 Hz;
Caracteristici tehnice celule de cantirire de compresie:
-capacitate nominala 30 tone
-temperatura de operare -40 0CH950C
-grad de protectie IP 68
-clasd de precizie C3
-semnal de iegire nominal I mV/V
~deformare maximi 0,5 mm
-tensiune de alimentare recomandati 4...24V
-impedanta de iegire 610 + 0,5 ohm.

DESCRIERE SERVICIU

Serviciul de reparafii instalatie de cantarit din mers vagoane de cale feratd cuprinde
achizitionarea echipamentelor defecte/avariate si anume celula de sarcina, kit de montaj, senzori
prezentd roatd, inlocuirea echipamentelor achizitionate, repozitionare pod basculd, efectuarea
reglajelor necesare, calibrarea instalatiei, verificarea metrologicd, sigilarea si aplicarea marcilor
metrologice de verificare pe mijloacele de masurare verificate si alte operatiuni necesare pentru
repunerea in functiune a instalatiei de cantérit din mers vagoane de cale ferata.

Ofertantul va fi responsabil pentru realizarea montajului echipamentelor solicitate, analizand
conditiile existente de amplasare, precum si interfetele cu alte echipamente.

Procurarea documentatiei tehnice necesare pentru realizarea serviciului de reparatii este sarcina
exclusivd a ofertantului. Acesta va respecta toate standardele si reglementérile aplicabile pe tot
parcursul deruldrii serviciului.

Materialele, echipamentele folosite pentru serviciul de reparatii vor fi noi §i vor corespunde
din punct de vedere al conditiilor tehnice de calitate, marcare si livrare,

Dupi reparafii, sunt necesarc calibrarea si verificarca metrologici a instalatiei.

Etaloanele necesare vor fi asigurate de citre ofertant.

Ofertantul va asigura transportul i toate utilajele necesare pentru repunerea in functiune a
instalatiei de cantérit din mers vagoane de cale ferati.

Etaloanele utilizate in activitatea de verificare metrologici trebuie si fie trasabile la etaloanele
nationale.

Ofertantul trebuie si faci dovada utilizdrii unui laborator de metrologie autorizat de citre
BRML pentru verificiri metrologice dupi reparare, la mijloacele de misurare cuprinse in 1..0.~2022,
la pozitia L53-5, conform prevederilor din Ordonanta Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de
metrologie, cu modificirile si completirile ulterioare.

Ofertantul irebuie si faca dovada asiguririi personalui tehnic calificat si autorizat s efectueze
repararea §i verificarea metrologici a mijloacelor de masurare cuprinse in L.0.-2022, la pozitia L53-
5.

Verificarea metrologica va fi efectuatd prin utilizarea de mase etalon prin care se constata si
se confirmd cd instalatia indeplineste cerinfele prevdzute in reglementirile de metrologie legald
specifice,

Va fi efectuatd sigilarca si aplicarea marcilor metrologice de verificare pe mijloacele de
madsurare verificate.

La terminarea operatiilor de verificare metrologica, ofertantul va emite si pune la dispozitia
beneficiarului certificat de calibrare, buletin de verificare metrologicd cu mentiunea ,,ADMIS” (cu
valabilitate de 1 an) conform reglementirilor in vigoare.

Defectele dovedite a fi din vina ofertantului vor fi remediate in termen de maxim 7 zile urmand
sd fie efectuate calibrarea si verificarea metrologici necesare dupa inliturarea defectelor, totul pe
cheltuiala ofertantului,

Ofertantul va emite pentru echipamentele livrate:

- Certificat de calitate, certificat de garantie;

%
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- Declaratic de conformitate in copie conforma cu originalul din partea ofertantului sau a
distribuitorului autorizat al acestuia;

- Fige tehnice sau alte documentatii similare pentru echipamentele noi;

Toate documentele vor fi prezentate in limba roména.
IIL.2.1. Obiective si performanti

Caracteristicile tehnice si metrologice ale instalatiei de cntirit din mers vagoane de cale feratd
trebuie sd permitd masuritori precise, cu incadrarea in erorile maxime admise (tolerate), cel putin
pentru perioada mentionatd in buletinul de verificare metrologici cu mentiunea ,, ADMIN®* (1 an).
3. Cerinte privind calitatea

Standarde si prescripfii de referinfi:

Se vor avea In vedere respectarea urmétoarelor normative, standarde (sau echivalente):

¢ Legea nr. 240/2004 privind raspunderea producitorilor pentru pagubele generate de
produsele cu defecte;

» 0.G.nr.20/2010 privind stabilirea unor mésuri pentru aplicarea unitari a legislatiei Uniunii
Europene care armonizeazi conditiile de comercializare a produselor;

* Ordonanta de urgenta nr. 140/2021 privind anumite aspecte referitoare la contractele de
vinzare de bunuri;

¢ Ordonanta nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie aprobati cu modificari prin Legea
nr. 11/1994 cu modificarile si completirile ulterioare;

* Hotdrareanr. 1660 din 14.12.2005 privind aprobarea unor instructiuni de metrologie legal;

e Instructiunea de metrologie legald .LM.L. 2-05 - Aprobarea de model din 14.12.2005;

e Instructiunea de metrologie legald I.M.L. 3-05 - Trasabilitatea rezultatelor masuririlor
efectuate cu mijloace de masurare supuse controlului metrologic legal din 14.12.2005;

* Instructiunea de metrologie legald LM.L. 4-05 - Marcaje metrologice din 14.12.2005;

* Instructiunea de metrologie legala I.M.L. 5-05 - Autorizarea persoanelor fizice si juridice
care efectueazd verificiri metrologice din 14.12.2005;

* Ordinul nr. 77/2022 pentru aprobarea Listei oficiale a mijloacelor de masurare supuse
controlului metrologic legal 1..0. — 2022;

* SR EN ISO/IEC 17025:2018 — Cerinte generale pentru competenta laboratoarelor de
incerciri si etalondri, sau echivalent;

e HG nr. 711/2015 privind stabilirea conditiilor pentru punerea la dispozitie pe piata a
mijloacelor de masurare;

¢ NML 001-05 "Cerinte metrologice si tehnice comune mijloacelor de misurare supuse
controlului metrologic legal";

s NML 008-05 "Aparate de céntdrit cu functionare automat';

¢ Sistem de management al calititii cerficat ISO 9001-2015;

Ofertantul i3i va asuma responsabilitatea respectirii legislatiei specifice.
III.4. Cerinte privind ambalarea, etichetarea, marcarea, transportul si depozitarea
I11.4.1. Cerinte privind ambalarea

Nu e cazul.
IIL4.2. Cerinte privind etichetarea si marcarea

Mircile metrologice de verificare vor fi aplicate la loc vizibil, in conformitate cu specificatiile
din aprobirile de model sau documentatiile tehnice emise de citre produc#torii mijloacelor de
mésurare.
IIL.4.3. Cerinte privind transportual

Transportul si toate costurile asociate vor fi asigurate de citre ofertant.
IIL.4.4. Cerinte privind depozitarea

Nu este cazul.
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IV. TERMENE SI DURATA
IV.1. Prestare servicii

Serviciul va fi prestat la sediul beneficiarului, Societatea Electrocentrale Craiova S.A, cu
sediul in Craiova, str. Bariera Vilcii, nr. 195, cod 200716, judetul Dolj.

Prestarea serviciului solicitat poate incepe dupd inregistrarea contractului/comenzii la
beneficiar, in baza ordinului de deschidere emis de achizitor.

Termen de prestare: 10 de zile de la ordinul de deschidere.
IV.2. Durati contract

3 luni calendaristice de la data fnregistrarii contractului/comenzii.

V. GARANTII

Pentru serviciul efectuat, echipamentele livrate si verificarea metrologicd garantia este de
minimum 12 de luni de la data receptiei la beneficiar.

fn situatia in care, in perioada de garantie a produselor, se constatd ¢4 acestea nu corespund
din punct de vedere tehnic si/sau calitativ, beneficiarul va instiinia ofertantul despre neconformititile
constatate, acesta din urma avind obligatia de a remedia neconformititile sau a inlocui produsele
neconforme. Se vor respecta urmitoarele termene:

-termen de interventie pentru constatarea neconcordantelor/neconformititilor aparute in
perioada de garantie: maximum 2 zile lucritoare de la data ingtiintarii ofertantului;

-termen de remediere pentru produsul la care au aparut neconformititi in perioada de garantie,
este de maximum 7 zile de la notificare.

- termenul de Tnlocuire a produsului defect aflat in termen de garantie este de maximum 10
zile de la notificare. Produsul care in pericada de garantie 1l inlocuieste pe cel necorespunzitor,
beneficiazd de o noud perioads de garanfie care incepe de la data inlocuirii produsului. Ofertantul
Suporld toate costurile suplimentare generate de operatiile necesare remedierii neconformititilor
inclusiv a calibririi si verificarii metrologice necesare dupi eliminarea neconformititilor pentru
produsele aflate in termenul de garantic.

VL. CERINTE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE
VL1. Cerinte privind prezentarea propunerii tehnice

Propunerea tehnici va fi intocmiti in limba romana.

Documentele intocmite in alti limbid vor fi insotite de traducerea in limba roméana, asumati
de ofertant prin semnare.

Propunerea tehnici va fi intocmitd urmirind structura de confinut §i cerintele din prezentul
caiet de sarcini, astfel inct aceasta si respecte in totalitate cerintele previzute in acesta.

Cerintele si specificatiile tehnice au caracter minimal obligatoriu.

In acest sens, orice propunere tchnicd prezentati care se abate de la prevederile caietului de
sarcini va fi luati in considerare numai in misura in care propunerea tehnici presupune asigurarea
unui nivel calitativ superior cerintelor minimale din caietul de sarcini, ceea ce trebuie demonstrat de
ofertant cu documente.

Ofertantul trebuie si demonstreze, prin orice mijloc adecvat, ¢ propunerea tehnici prezentatd
satisface intr-o manierd echivalenti cerintele definite prin specificatia technici.

Ofertantul trebuie si facd dovada utilizdrii unui laborator de metrologie autorizat de citre
BRML pentru verificari metrologice dupi reparare, la mijloacele de mésurare cuprinse in 1..0.—2022,
la pozitia L53-5, conform prevederilor din Ordonan{a Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de
metrologie, cu modificdrile si completarile ulterioare.

Ofertantul trebuie si facd dovada asiguririi personalui tehnic calificat si autorizat si efectueze
repararea §i verificarea metrologicd a mijloacelor de masurare cuprinse in L.0.~2022, la pozitia L53-
5.

Ofertantul trebuie si prezinte:
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- Certificat Sistem de management al calitatii ISO 9001-2015;

- Autorizatii BRML pentru laborator si personal.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.
VL.2. Cerinte privind prezentarea propunerii financiare

Propunerea financiard va fi intocmita in limba romana.

Moneda de referinta este , LEU”,

Oferta va cuprinde toate cheltuielile de transport, aprovizionare, diurnd, manoperi.

Toate cheltielile cu montajul, probele si testele efectuate vor fi suportate de citre ofertant.

Se va completa Anexa nr.1 a caietului de sarcini, precizéndu-se pretul unitar lei/U.M. (cu dous
zecimale) si valoarea total in lei firi TVA.

VILRECEPTIL, INSPECTII, TESTE
VIL.1. Receptii

Serviciul va fi receptionat la Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul in Craiova,
str. Bariera Vilcii, nr. 195, cod 200716, judetul Dolj, Roménia, Telefon: 03725 11521, Fax:
0372511549 in cel mult trei zile lucrdtoare de la data incheierii serviciului.

La receptie, executantul va prezenta:

- Certificat de calitate, certificat de garantie;

- Declaratie de conformitate in copie conformi cu originalul din partea ofertantului sau a
distribuitorului autorizat al acestuia;

- Fise tehnice sau alte documentatii similare pentru echipamentele noi;

- Noti de constatare si interventie cu operatiunile efectuate;

- Certificat de calibrare, Buletin de verificare metrologicd cu mentiunca ,,ADMIS”(cu
valabilitate de 1 an).

Comisia de receptie, va constata daci realizarea prestdrii serviciilor este Tn conformitate cu
reglementérile Tn vigoare si cu prevederile din contract. Comisia poate si aprobe sau s respingi
receptia.

VIL2. Inspectii

Nu este cazul.
VIL3. Teste

Nu este cazul.

VIIL DISPOZITII FINALE

Lxecutantul are obligatia de a incheia Conventia de Securitatea Muncii, Conventia
Administrativ, Conventia de Protectia Mediului, Conventia PSI la sediul beneficiarului, fiind interzisi
orice interventie anterior incheierii acestora.

Executantul garanteazi ci va respecta toate reglementdrile specifice cu privire la asigurarea
calitatii, protectia mediului, SSM si SU.

IX. ANEXE
Anexa nr.] — Lista de specificatii/piese/cantititi.
1 = Data
Functia Prenume, nume Semnatura e
. . . o
Vizat Director Tehnic / Stefan DINCA  _J % ?f e‘DI"‘ 2(,7
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(" SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA. £ b

I :Net
Str. BarieraVileid, ar. 195, Craiova, Jud, Dolj, cod postal 200716 W
Tel 0372511 521, Fax 0372 511 549, email officei@secraiovare
Nr. ord. Registrul Comertalui J16/2750/2022, CUL/CIF RO 46943133
Cont virament RO 51 BTRL RON CRT 0661271601 — Banca Transilvania :
Capital social 23.829.130 lej

k WWW, SECTAOVR.IO

Directia Tehnica ANEXA nr. 1
Serviciul Tehnic

LISTA SPECIF ICATIV PIESE/ CANTITATI

“Servicii de reparatii Instalatie de cAntirire din mers a vagoanelor de cale ferati”

Pret unitar
Nr. Crt. Denumire U.M.| Cantitate ] (lei) fara Valoare
TVA
Inlocuire celuld de sarcini tip PR6201/30t sau
1 . buc 1
echivalent
2 Tnlocuire kit montaj celuli buc 1
Inlocuire senzori de prezenta tip NCB40-FP-A2-
3 . ; buc 2
P1 sau echivalent
4 Manoperi interventie buc 1
3 Verificare metrologica buc 1
TOTAL GENERAL lei firi TVA

Data
Functia Prenume, nume Semnitura
semnairii

Aprobat |Director Tehnic / Stefan DINCA V_ %//rb fe 2_9
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