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SOCIETATEA ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA, persoana juridica de nationalitate
romana, cu sediul social in localitatea Craiova str. Bariera Vilcii nr.195, judetul Dolj, telefon 0372511521
fax 0372511549, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Dolj, numir de ordine
J16/2750/30.09.2022, cod de identificare fiscala RO 46943133, reprezentata legal prin domnul DAN
VASILE - Director General, anunii public intentia de achizitie prin ,cumparare directa” a urmatoarelor
produse:

. Termocupluri si termorezistente cod CPV: 38417000-1", in conformitate cu cerintele caietului de
sarcini nr. 68584/19.03.2024 si anexele acestuia.

Valoarea estimata a achizitiei: 100.585,00lei fara TVA din care Lotul nr. 1: 33.455,00 lei fara TVA,
Lotul nr. 2: 33.485,00 lei fara TVA si Lotul nr. 3: 33.645,00 lei fara TVA.

i. Procedura aplicata pentru atribuirea achizitiei publice: «cumparare directa »,

1.1 Achizitia directa: se realizeazi cf. art. 12, alin.(4) din Legea nr. 99/2016, cu ultimele modificiri si
consolidéri si prin evaluarea simultand a ofertelor depuse de catre operatorii economici.

Entitatea contractanta isi rezerva dreptul de a achizitiona produsele:,, Termocupluri si
termorezistente’’, - la pretul cel mai mic, dac sunt Indeplinite conditiile solicitate.

2. Criteriul de atribuire - este preful cel mai scdzut dintre ofertele admisibile (dintre cele primite, pentru
Siecare lot in parte).

3. Prezentare ofertd - oferta va cuprinde propunerea tchnica si propumerea financiara conform
cerintelor din CS nr. 6884/19.03.2024 si anexele acestuia.

Propunerea financiara va cuprinde: pretul unitar - LEI/UM, fard TVA (doud zecimale);

Este obligatorie ofertarea tuturor cantitatilor din anexa pentru fiecare lot in parte.

Oferta tehnica va fi redactata in limba romana si va contine in mod obligatoriu cerintele conform
CS nr. 6884/19.03.2024, anexa nr. 1, cap IIl si cap. IX (si prin completarea tabelului corespunzator

subcap.IX.1).
Specificatii tehnice/cerinte functionaie minime: coniorm cerinielor subeap.Ill.4.1.4 din caietul de
sarcini nr. 6884/19.03.2024.
4. Termene limiti depunere oferte :
Ofertele urmeaza sa fie transmise, pana in data de 12.06.2024, ora 14.00 la adresa de email:
alina.prala@secraiova.ro.
Nu se solicita garantie de participare si documente de calificare.
Ofertele transmise dupa data si ora mentionate in prezentul anunt de participare, nu vor fi luate in
congiderare.
5. Termen de livrare : livrarea se va face esalonat pentru fiecare lot in parte, astfel:
- Lotul nr. 1- termen de livrare 15.07.2024;
- Lotul nr., 2- termen de livrare 14.09.2024;
- Lotul nr. 3 -termen de livrare 15. 11.2024.
Durata comenzii: pana la data de 31.12,.2024 pentru fiecare lot in parte.
6. Termen de garantie : minimum 12 luni calendaristice de la data receptiei produselor (pentru toate
cele 3 Loturi) .
Locatie livrare: Depozitul SOCIETATII ELECTROCENTRALE CRAIOVA SA, cu sediul in
localitatea Craiova, str. BarieraVilcii nr. 195, judetul Dolj, COD POSTAL 200716.




Transportul se va efectua conform cerintelor subcap. I11.5.2.5 din caietul de sarcini nr.
6884/19.03.2024.
7. Pretul comenrii
Pretul unitar/reper este cel din oferta financiara.
Pretul este ferm si nemodificabil pe toata perioada de derulare a comenzii.
Preturile se vor exprima in lei.
8. Modaiitate de plata :

Plata se va face cu OP in termen de la 60 zile calendaristice de la data primirii si inregistrarii
facturii/facturilor, conform prevederilor Legii nr. 72/2013, in ordinea cronologica a inregistrarii lor in
evidenta entitatii contractante, termen ce reprezinta scadenta la plata, cu conditia ca produsele sa corespunda
cerintelor achizitorului ( din punct de vedere cantitativ si calitativ).

in cazul in care, din vina sa exclusiva, Jurnizorul nu reuseste si-si indeplineasci obligatiile asumate, este
de drept in intdrziere gi poate plati penalitidti o sumi echivalenti cu valoarea dobAnzii legale penalizatoare
pesiru fiecare zi de intArziere, procent calculat din valoarea obligatiilor neindeplinite conform termernelor de
livrare ale contractului, dupa urmétorul algoritm de calcul: Dobénda legald penalizatoare = rata de
referintii a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalititile nu pot depési contravaloarea obligatiilor contractuale neindeplinite.

Pentru penalitatile calculate, entitatea coniractanta va emite factura avand termen scadent 30 zile de Ia
emitere, in baza unei notificari prealabile

in cazul in care entitatea contractanta nu onoreaza la plata facturile in termenul prevazut din contract,
poate plati penalitati o suma schivalenta cu valoares dobanzii legale penalizatoare din valoarea faeturii
neonorate la plata pentru fiecare zi de intirziere ce depaseste termenul de 30 zile de la data scadentei 1a plata.
Dobiinda legalii penalizatoare = rata de referintii a BNR + 8 puncte procentuale.

Penalitatile nu pot depasi valoarea facturilor neonorate la plata.

In cazul produselor cu neconformitifi stabilite de catre comisia de receptie, se va transmite raportul de
neconformitate firnizorului. Acesta are obligatia si elimine neconformititile sesizate in termenul stabilit, in
caz contrar furnizorul va fi de drept in intrziere, urmand si pliteascd penalitifi o suma echivalents cu
valearea dobdnzii legale penalizatoare pentru fiecare zi de intArziere din valoarca serviciilor aflate in aceasti
situatie.

Achizitorul nu se angajeaza sub nicio forma la plati in avans.

NOTA:

Operatorii economici care au documente consiataioare negative inregistrate la sediul Entitatii
Contractante, pot participa cu oferte in cadrul procedurii, cu respectarea art 184. din Legea achizitiilor
publice nr. 99/2016 actualizata.

In vederea asiguriirii unei concurente reale, numarul minim a ofertantilor participanti nu poate fi mai
mic de 2. In cazul in care numérul ofertantilor este mai mic de 2, autoritatea contractanti isi rezervi dreptul:

a) fie de a anula procedura;

b) fie de a continua procedura numai cu ofertantul participant

Relatii suplimentare se poi obfine la telefonul: 0372511543; adresa e-mail: alina.prala@secraiova.ro
Atasat va transmitem caietul de sarcini nr. 6884/19.03.2024 si anexcle acestuia.

Va multumim pentru colaborare!

DIRECTOR GENERAL,
Dan VASILE
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I. INTRODUCERE
Pentru aceastd achizitie, Societatea Electrocentrale Craiova S.A. indeplinégte rolui de entitate
contractantd 1n cadrul contractului.
Orice activitate descrisi intr-un anumit capitol din caietul de sarcini si nespecificata explicit in
alt capitol, trebuie interpretati ca fiind mentionati in toate capitolele unde se considera de citre ofertant
ca aceasta trebuia mentionatd pentru asigurarea indeplinirii obiectului contractului.

II. CONTEXT REALIZARE ACHIZITIE
IL.1. Informatii despre entitatea contractanti si despre beneficiar

Denumire entitate contractanti: Entitatea contractanti este Societatea Electrocentrale Craiova
S.A., cu sediul in strada Bariera Vilcii, nr. 195, Municipiul Craiova, judetul Dolj, cod postal 200716,
telefon: 0372511521, fax 0372511549, inregistratd la Oficiul Registrului Comertului de pe lang3
Tribunalul Delj cu nr. J16/2750/2022, cod fiscal RO 46943133, cont virament RO51 BTRL RON CRT
0661271601 deschis la Banca Transilvania , web: www.secraiova.ro, e-mail: office@secraiova.ro.

Societatea Electrocentrale Craiova SA are ca principal obiect de activitate producerea de
energie electrica si termica.

I1.2. Informatii despre contextul care a determinat aceasti achizitie

In procesul de exploatare al centralei electrice de termoficare elementele primare de masurd a
mdrimilor din proces, debite, nivele, presiuni, temperaturi, asigura functionarea buclelor automate de
control al procesului tehnologic de producere a energiei electrice si termice. Practic acestea se
regésesc in toate instalatiile tehnologice, cazan, turbina, generator, instalatie slam dens, instalatie
desulfurare etc. O pondere mare din aceste elemente primare de mésuri este reprezentata de senzorii
de temperatura — termocupluri si termorezistente. Datorita conditiilor de functionare, temperaturi si
presiuni mari, socuri mecanice etc. acestea se defecteazd, necesitind inlocuire rapida pentru
asigurarea continuitatii functionarii buclelor de reglaj automat din care fac parte.

Prezentul caiet de sarcini prezinta elementele primare mésurd a temperaturilor din proces
necesar a fi achizitionate pentru buna functionare a instalatiilor aferente, pentru inlocuirea rapida a
celor defecte.

I1.3. Informatii despre beneficiile anticipate de beneficiar

Prin achizifia acestor produse si inlocuirea celor defecte restabileste se asigura continuitatea
functionarii a blocurilor energetice conform conditiilor normale de functionare.
IL.4. Alte initiative/proiecte/programe asociate cu aceasti achizitie

Nu este cazul,

IL5. Cadrul general al sectorului in care entitatea contractantii isi desfisoari activitatea

Societatea Electrocentrale Craiova SA este un producétor de energie electrica si termica din
sectorul de servicii energetice din Romania.

Politica Societdfii Electrocentrale Craiova SA. este: sa devina un operator principal in plan
regional, in producerea energiei electrice si termice pe baza de lignit.

Institutiile si sistemele care opereazi in acest sector: Ministerul Energiei, Departamentul pentru
Encrgie, Autoritatea Nafionali de Reglementare in Domeniul Energiei, Agentia Nationalad pentru
Resurse Minerale, Dispecerul Energetic National, Sistemul Energetic National-Transelectrica s.a.
IL6. Factori interesati si rolul acestora
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Societatea Electrocentrale Craiova SA. aduce o crestere substantiala a nivelului de trai in
regiunea Oltenia, motiv pentru care factorii politici, sociali, economici (atit la nivel local, cat si la nivel
national) contribuie la indeplinirea obiectivului activitatii societitii.

III. DESCRIERE PRODUSE SOLICITATE
Produsele solicitate fac parte din sistemele de control automat al instalatiilor care asigura
nemijlocit functionarea grupurilor energetice, cum ar fi: cazane, turbine, generatoare, instalatie
slam dens, instalatic desulfurare etc.
ITL1. Descriere sitnatie actuali Ia nivelul beneficiarului
Produsele solicitate spre achizitie sunt necesare pentru refacerea stocului de sigurant.
Mentiondm faptul ca aceste produse necesita fabricatie, pe piati nu exista deja asamblate pentru
achizitie rapida.
IIL.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor
Asigurarea continuitdtii functionirii instalatiilor tehnologice mentionate la cap. IiI si implicit
la functionarea blocurilor energetice la S.E. Craiova.
IIL.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produselor
Functionarea corespunzétoare a buclelor de mésura si reglaj automat a instalatiilor tehnologice
la S.E. Craiova
I11.4.Produse solicitate

Denumire produse: “Achizitie termocupluri si termorezistente”

Specificatii | Specificatii
.|Unitate tehnice SAU [(tehnice SAU| Durati
Canti h . A= : : L
i de Loc de livrare Date de livrare solicitate cerinte cerinte minimi
masuri functionale | functionale | garantie
minime extinse
1 2 3 4 5 6 7
Societatea Electrocentrale | Datele de livrare sunt Minimum
. N . Conform

Craiova SA, cu sediul in | specificate la subcap. I1I . - 12 i d
i . o specificatii unt de

275 | Buc. | municipiul Craiova, str. 5.2.1. Cantitétile sunt din ANEXA la data
Bariera Vilcii, nr. 195, cod | specificate in Anexa nr. 4 1 L

200716, judetul Dolj la Caietul de sarcini receptiel

111.4.1.1. Denumire produse:
Elemente primare mésurd temperatura: termocupluri, termorezistente
I11.4.1.2. Cantitate
Conform Anexanr, 1.
I11.4.1.3. Loc de livrare
Societatea Electrocentrale Craiova S.A., cu sediul in strada Bariera Vilcii, nr. 195, Municipiul
Craiova, judeful Dolj, cod postal 200716, telefon: 0372511521, fax 0372511549,
Furnizorul este responsabil pentru livrarea produsului in termenul solicitat si se considerd ci a
luat n considerare toate dificultitile pe care le-ar putea intAmpina in acest sens si nu va invoca niciun
motiv de intdrziere sau costuri suplimentare.
I11.4.1.4. Specificatii tehnice / cerinte functionale minime/extinse
Conform Anexa 1.
Specificatiile tehnice care indici o anumitd origine, sursd, productie, un procedeu special, o

marci de fabricd sau de comert, un brevet de inventie, o licentd de fabricatie sunt mentionate doar cu
scopul de a identifica cu usurint tipul de produs din punct de vedere conceptual si functional. Aceste

%
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specificatii vor fi considerate ca avind mentiunea de ,,sau echivalent’, iar ofertantul are obligatia de
a demonstra echivalenta produselor ofertate cu cele solicitate in prezentul caiet de sarcini.

In cazul in care produsele ofertate difera ca denumire sau codificare de cele existente in caietul
de sarcini, oferta tehnica va contine un tabel de echivalenta si interschimbabilitate intre produsele
ofertate si cele specificate in anexa, semnat, cu asumarea raspunderii.

Ofertantul va declara, in scris, pe proprie raspundere, ca produsul echivalent ofertat corespunde
din punct de vedere al caracteristicilor tehnice, dimensionale si functionale cu cel precizat in caietul de
sarcini.

II1.4.2. Disponibilitate
Nu este cazul.
IIL5. Extensibilitate/Modernizare
IIL5.1. Garantii
- Termenul de garantie este de minimum12 luni de la data receptiei pentru produse.

Ofertantul suportd toate costurile suplimentare generate de operatiile necesare remedierii
neconformitéilor i a incercarilor efectuate dupi eliminarea neconformitatilor pentru serviciile aflate
in termenul de garantie.

Produsul care in periocada de garantie il inlocuieste pe cel necorespunzitor, beneficiazi de o
noud perioada de garantie care incepe de la data Tnlocuirii produsului.

in perioada de garantie ofertantul va suporta cheltuielile pentru inlocuirea produselor defecte.
IIL.5.2. Livrare, ambalare, etichetare, marcare, depozitare, transport si asigurare pe durata
transportului
I11.5.2.1. Cerinte privind livrarea

Livrarea se va face esalonat in anul in curs, in 3 loturi, conform graficului de livrari prezentat
in ANEXA nr. 2.

Datele de livrare a produselor sunt: Lot 1 — 15 Iulie 2024
Lot 2 - 14 August 2024
Lot 3 — 15 Noiembrie 2024

Livrarea se va face strict in timpul programului de lucru al beneficiarului, in zilele lucritoare,
de la orele 08:00 la 16:00 cu comunicarea in prealabil a livrarii (fax, e-mail sau telefonic cu
responsabilul de contract/comanda) cu minimum 24 ore inainte de livrarea produselor.

La livrare, produsul va fi insotit de urmitoarele documente:

- eticheta individuala cu caracteristici principale atasati pe fiecare produs

- certificat de garantie;

- certificat de calitate;

- declaratie de conformitate;

- fisa tehnica a produsului;

- aviz de insotire a marfii.

Documentele se vor prezenta in limba roména.

Un produs este considerat livrat cand toate activititile in cadrul contractului au fost realizate si,
dupa caz, produsul/echipamentul este testat sau instalat, functioneazi la parametrii agreati si este
acceptat de beneficiar.

Fiecare produs trebuie s fie insotit de toate subansamblele/partile componente necesare punerii
si mentinerii in functiune.

Persoana de contact la punctul de livrare este domnul Marius Popescu iar pentru receptie
tehnica este sectia PRAM - AMC.

ITL.5.2.2. Cerinte privind ambalarea

Furnizorul are obligatia de a ambala produsul corespunzitor pentru ca acesta si faca fafs, fira

limitare, la manipularea durd din timpul transportului, tranzitului si expunerii la temperaturi extreme,

“
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la soare si la precipitatii care ar putea si apard in timpul transportului si depozititii in aer liber, in asa
fel incit sd ajunga in buna stare la destinatia finald — Societatea Electrocentrale Craiova SA.

Toate materialele de ambalare a produsului, precum si toate materialele necesare protectiei
rimén in proprietatea beneficiarului ca deseuri. Aceste cheltuieli intra in pretul produsului.
IIL5.2.3. Cerinte privind etichetarea si marcarea

Produsul va fi marcat (stantat) si va avea aplicat distinct si vizibil marcajul CE, numele
produciatorului sau marca comerciald; simbolizarea si anul de fabricatie, caracteristici iehnice,
informatii pentru montaj.
IIL.5.2.4. Cerinte privind depozitarea

Nu este cazul.
I11.5.2.5. Cerinte privind transportul si asigurarea pe durata transportului

Transportul si toate costurile asociate sunt in sarcina exclusiva a furnizorului. Produsul va fi
asigurat Tmpotriva pierderii sau deteriordrii intervenite pe parcursul transportului si cauzate de orice
factor extern.
IT1.5.3. Mediul in care este operat produsul

Produsele vor fi montate in instalatiilor tehnologice din cadrul Societdtii Electrocentrale
Craiova SA.
I11.5.4. Constringeri privind locafia unde se va efectua livrarea/instalarea

Nu este cazul.
I11.6. Atributiile si responsabilititile Partilor

Obligatiile principale ale furnizorului:
1.- Furnizorul se obligd sd furnizeze produsul, conform termenului de livrare din contract.
2.- Furnizorul sc¢ obligd si furnizeze produsul la standardele si/sau performantele prezentate in
propunerea tehnic si a caietului de sarcini.
3.- Furnizorul se obligi s& despdgubeascd Entitatea contractanta impotriva oriciror:
i) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate intelectuala
(brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalatiile sau utilajele
folosite pentru sau in legiturd cu produsele achizitionate; si
ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice naturd, aferente, cu exceptia situatiei in care o
astfel de incélcare rezultd din respectarca caictului de sarcini intocmit de citre beneficiat.

Obligatiile principale ale entitiitii contractante si ale beneficiarului:
1.- Entitatea contractanta se oblig# s achizifioneze, respectiv si cumpere si si pliteasca preful convenit
in prezentul contract.
2.- Beneficiarul se obligd si receptioneze produsul in termenele convenite de la livrarea acestora.

IV. DOCUMENTATII CE TREBUIE FURNIZATE BENEFICIARULUI
Furnizorul are obligatia de a furniza beneficiarului fisele tehnice ale produselor in limba
romana.

V. RECEPTII

Receptia produselor se face la sediul Societitii Electrocentrale Craiova SA de citre comisia de
receptie, in baza documentelor si documentatiilor precizate la subcapitolul 111.5.2.1., cap. IV. si a
facturii.

Se va intocmi NRCD —nota receptie si constatare diferente, in termen maximum de 2 zile lucrétoare
de la primirea produselor.

Pentru produse cu defectiuni ascunse sau care prezintd neconformititi calitative si cantitative,
reclamarea de citre beneficiar va fi ficuti in termen de doua zile de la data constatiirii
neconformitétilor.

Furnizorul are urmitoarele obligatii:
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- Sa stabileascd, la depistarea unei neconformitiiti de citre beneficiar, la receptie in termen de
48 de ore, solutia pentru remediere si termenul pentru aplicarea acesteia( eliminarea neconformitétilor
prin inlocuirea sau repararea produsului, pe cheltuiala sa, in maximum 7 zile de la constatare).

- 8a suporte costurile generate de incercirile efectuate dupa eliminarea neconformititilor.

VI. MODALITATI SI CONDITII DE PLATA

Plata produsului fivrat se face in lei in baza facturilor emise de furnizor si acceptate de citre
beneficiar, prin virament bancar sau compensare.

Platile se fac in termen de 60 de zile calendaristice de la data receptiei conform prevederilor
Legii nr. 72/2013.

Facturile emise de furnizor vor contine datele de identificare complete si legal stabilite, inclusiv
contul si banca pentru fiecare parte.

Facturarea contravalorii produsului si serviciilor se va face citre SOCIETATEA
ELECTROCENTRALE CRAIOVA S.A,, cu sediul in municipiul Craiova, judetul Dolj, cod postal
200716, inregistratd la Oficiul Registrului Comertului de pe langd Tribunalul Dolj cu nr.
J16/2750/2022, cod fiscal RO 46943133, cont virament RO51 BTRL RON CRT 0661271601 deschis
la Banca Transilvania.

Entitatea contractants nu se angajeazd sub nici o forma la plati in avans.

VII. CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZA RELATIA DINTRE BENEFICIAR SI
FURNIZOR (inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Cadrul legal este reprezentat de : Legea nr.99/2016 privind achizitiile sectoriale, Hotirarea
Guvernului nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor
referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului cadru din Legea nr.99/2016 privind achizitiile
sectoriale, Legea nr. 101/2016 privind remediile si ciile de atac in materie de atribuire a contractelor
de achizitie publica, a contractelor sectoriale si a contractelor de concesiune de lucrari si concesiune
de servicii, precum si pentru organizarea si functionarea Consiliului National de Solutionare a
Contestatiilor,

a) Legislatie romaneasci/europeani care reglementeazi executia/punerea pe
piati/exploatarea/eliminarea produsului solicitat.

- Ordonania Guvernului nr. 20/2010, cu meodificarile aduse prin urmitoarele acte: Ordonanta

Guvernului nr. 8/2012; Legea nr. 50/2015, privind stabilirea unor méisuri pentru aplicarea

unitard a legislatiei Uniunii Europene carc armonizeazi conditiile de comercializare a

produselor.

- Legea nr. 449/2003, cu modificarile si completirile ulterioare, privind vanzarea produselor si
garantiile asociate acestora.

- Legea nr. 240/2004, cu modificarile aduse prin Legea nr. 76/2012, privind rispunderca
producétorilor pentru pagubele generate de produsele cu defecte.

- OUG nr. 195/2005 cu completirile si modificarile ulterioare, privind protectia mediului;

- Legea nr. 319/2006 cu completarile si modificirile ulterioare, privind securitatea si sanatatea
in munca;

- Legea nr. 307/2006 cu completirile si modificarile ulterioare, privind apérarea impotriva
incendiilor.

b) Standarde care reglementeazi operatii/tehnologii/marcaje, autorizare personal emitere de
documente in vederea executiei/livrarii produsului solicitat.

- SR EN ISO 17050 - 1 /2010 - Evaluarea conformititii. Declaratia de conformitate dati de
furnizor. Partea 1. Cerinte generale, sau echivalent;

- SR EN ISO 17050 - 2/2005 - Evaluarca conformititii. Declaratia de conformitate dati de
turnizor. Partea 2. Documentatie suport, sau echivalent.

%
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VIIL. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUI SI ACTIVITATII DE
RAPORTARE iN CADRUL CONTRACTULUI

Partile contractante au obligatia de a numi si de a-si comunica reciproc, in cel mai scurt timp
de la semnarea si inregistrarea contractului, numele persoanelor specializate/responsabililor de
contract, pentru a facilita buna derulare si rezolvare, in timp util, a tuturor problemelor impuse in
derularea contractului.
VIIL.1. Riscuri

Nu este cazul.

IX.  CERINTE PRIVIND PREZENTAREA PROPUNERII TEHNICE SI FINANCIARE
IX.1. Cerinte privind prezentarea propunerii tehnice
Propunerea tehnicd va fi intocmita in limba roméani.

Propunerea tehnicd va fi intocmitd urmirind structura de continut si cerintele din prezentul caiet
de sarcini, astfel Tncét aceasta sa respecte in totalitate cerinfele previzute in acesta. Cerintele si
specificatiile tehnice din caictul de sarcini vor fi tratate ca fiind cetinte minimale.

Propunerea tehnica va contine codul si producatorul produselor ofertate, termenul de garantic
si termenul de livrare,

Se vor prezenta fisele tehnice (traduse in limba roméni) pentru produsele ofertate.

Toate documentele justificative vor fi certificate de ofertant prin semnare.

Pentru produsele solicitate, ofertantii vor completa un tabel conform modelului de mai jos, pe

care il vor depune odati cu propunerea tehnicé:

Cerinti
pozitia/locul unde
Nr. ¢ i s B se regiiseste in
ert. ppediicaty A llc:t:ta PO | ofertatd ffertz
caietul de sarcini (fise/cataloage/
desene etc.)

0 1 2 3 4
1 |Denumire Conf. Anexa nr.1
2 {Unitate de misura Conf. Anexa nr.1
3 |Cantitate Conf. Anexa nr.1
4 Sgec':iﬁca;ii tehnice/cerinte functionale Conf. subcap. IIL4.1.

minime
5 Spffciﬁca’gii tehnice/cerinte functionale Conf, subcap. TI1.4.1.4

extinse
6 |Duratd minimd garantie Conf. subcap.IIl.5.1.
7 |Loc de livrare Conf. subcap. 111.4.1.3
8 |Termen/dati de livrare Coniieep il sl

Acxa 2

9 (Cerinte privind ambalarea Conlf. subcap. 111.5.2.2
10 |Cerinfe privind etichetarea si marcarea|Conf. subcap. I11.5.2.3
17 |[Cerinte privind transportul si Conf. subcap. II1.5.2.5

asigurarea
12 Documentatii si documente furnizate |[Conf. cap. IV si

odatd cu produsele subcap. I11.5.2.1.

IX.2. Cerinte privind prezentarea propunerii financiare
Propunerea financiara va fi intocmiti in limba romana.
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Moneda de referinta este , Jeul”.

Se va completa Anexa nr. 1 la caietul de sarcini, precizandu-se pretul unitar lei/u.m., (cu doua
zecimale) si valoarea totala in lei fird TVA. In preul unitar vor fi incluse toate cheltuielile aferente.

X. DISPOZITII FINALE
Nu este cazul.

XI. ANEXE

Anexa nr. [- Centralizator - denumire/specificatii tehnice/cantitati.

/]
Functia Prenume, nume /@ at Datfl 7
/ semnarii
7 §
Vizat Director Tehnic Stefan DINCA / I:’/L’L /éleé/’? g Y 2 /‘)
Verificat Sef Serviciu Tehnic Adriana PETRIA de—=A2<7 | 4f ob 0%
Elaborat Inginer Serviciu Tehnic

Gheorghe TOADER

o3 o2y




ANEXA nr. 1

Tabel centralizator Termocupluri si Termorezistente

Nota: Toate cutiile de conexiuni ale termocuplelor / termorezistentelor trebuie sa fie cu capac
cu balama si surub de strangere pentru ctanseitate.

é\g Denumire produs, caracteristici tehnice UM  Necesar

Termocuplu Cr-Al, IP, €6, (mineral), LN=430mm, Li=225, tip K;
Tipul termocuplului: tip ”K”, cu izolatie minerala, pentru presiuni si
temperaturi inalte;
Material termoelectrozi: cromel-alumel; Nr. termoelemente: 1 (unu);
Tipul jonctiunii de mésurd : izolata fata de masa;
Temperatura maxima de lucru:600°C
Cu teaca: Material teaca de protectie termoelement-ote] inoxidabil;
material teaca de nalta presiune si temperatura:10CrMo10 Buc 9
Mod de conectare electrica: placa de borne din ceramica, montata in cutia
de conexiuni;
Tipul cutiei de conexiuni: cu capac cu balama ;
Tipul executiei : normala;
Grad de protectie IP 65 conf.: SR EN 60529/19935;
Tipul protectiei climatice: temperat ¢f SR EN 60721-2-1/2014
Executie si incerciiri: conf. STAS 8421/1987 SR EN 60584-1/2014 SR EN
61515/2003

Termocuplu Fe-Co, 06, 1.=1500mm tip J: Tipul termocuplului tip ,,J”
Material termoelectrozi : fier -constant: Nr.termoelemente; 1 (unu);
Tipul jonctiunii de masurd : izolata fata de masa ;

Temperatura maxima de lucra 600°C

Fird teaca de protectie

Dispozitiv de fixare : fard dispozitiv de prindere

Mod de conectare electrica : placa de borne din ceramica, montata in cutia Buc 18
de conexiuni,

' Tipul cutiei de conexiuni; cu capac cu balama ;

Tipul executiei: normala,

Grad de protectie :IP 65 SR EN 60529/1995;

Tipul protectiei climatice :temperat c¢f SR EN 60721-2-1/2014
Executie si incercéri : conf. STAS 8421/1987 SR EN 60584-1/2014 SR
EN 61515/2003

Termocuplu Fe-Co; @3; L=2500 mm tip J: Tipul termocuplului tip ,,J”
\ Material termoelectrozi: fier -constant; Nr.termoelemente:1(unu);
Tipul jonctiunii de masurd: izolata fata de masa ;
Temperatura maxima de lucru 600°C
Férd teaca de protectie
3 | Dispozitiv de racordare la proces: fard dispozitiv de prindere Buc 9
Mod de conectare electrica: cu mufa (conector ,,mama-tata™)
Tipul executiei : normala;
Grad de protectie: IP 65 conf.SR EN 60529/1995;
Tipul protectiei climatice : temperat cf SR EN 60721-1/2014
'Executie si incerciri: conf.: STAS 8421/1987

1
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_ B ANEXA nr. 1

Nr . .. . |
Crt Denumire produs, caracteristici tehnice | UM Necesar

ISR EN 60584-1/2014 SR EN 615_1 5/2003

Termocuplu Fe-CO; @6 (mineral). L=430mm, Li=225 tip J;

Tipul termocuplului: tip ,,J” cu izolatie minerala pentru presiuni si
temperaturi Inalte;

Material termoelectrozi: fier-constantan; Nr. termoelemente: 1(unu)
Tipul jonctiunii de mésura: izolata fata de masa;

Temperatura maxima de lucru 600°C

Cu teaca de protectie. Material teaca de protectie termoelement otel
inoxidabil; material teaca de inalta presiune si temperatura 10CrtMo10
Mod de conectare electrica: placa de borne din ceramica, montata in cutia
de conexiunii;

Tipul cutiei de conexiuni: cu capac cu balama;

Tipul executiei: normal;

Grad de protectie : IP 65conf.SR EN 60529/1995;

Tipul protectiei climatice: temperat ¢f SR EN 60721-2-1/2014
Executie si incercéri: conf. STAS 8421/1987

SR EN 60584-1/2014 SR EN 61515/2003

Buc 9

Termocuplu Fe-Co; @3; L=5000mm tip J; Tipul termocuplului tip ,,J”*
Material termoelectrozi : fier — constantan; Nr. termoelemente: 1(unu);
Tipul jonctiunii de m#surd : izolata fata de masa;

Temperatura maxima de lucru 600°C

[Féra teaca de protectie

Dispozitiv de racordare la proces: fir3 dispozitiv de prindere Buc 9
Mod de conectare electrica: cu mufa (conector ,,mama-tata )
Tipul executiei : normala;

Grad de protectie : IP 65 conf. SR EN 60529/1995;

Tipul protectiei climatice: temperat ¢f SR EN 60721-2-1/2014
Executie si incerciri: conf, STAS 8421/1987

SR EN 60584-1/2014 SR EN 61515/2003

| Termocuplu Fe-Co; ©@6; L=5000mm tip J; Tipul termocuplului tip ,,J”
Material termoelectrozi : fier — constantan; Nr. termoelemente: 1(unu);
Tipul jonctiunii de mésura : izolata fata de masa;

Temperatura maxima de lucru 600°C

Farid teaca de protectie

Dispozitiv de fixare: firf dispozitiv de prindere

Moeod de conectare: placa de borne din ceramica, montata in cutia de
conexiuni;

Tipul cutiei de conexiuni: cu capac cu balama;

Tipul executiei: normala;

Grad de protectie : IP 65 conf. SR EN 60529/1995;

Tipul protectiei climatice: temperat cf SR EN 60721-2-1/2014
Executie si incercéri: conf. STAS 8421/1987

SR EN 60584-1/2014 SR EN 61515/2003

5

Buc 9

Termocuplu Cr-Al, IP, @16 (MINERAL), L=2000mm, tip K
7 | Tipul termocuplului: tip ,,K”, cu izolatie minerala , pentru presiuni si Buc 20
temperaturi inalte;

Material termoelectrozi: cromel-alumel;
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Nr

Crt.

Denumire produs, caracteristici tehnice

ANEXA

nr. 1

|
UM  Necesar

Nr. termoelemente:] (unu);

Tipul jonctiunii de masuri: izolata fata de masa:

Temperatura maxima de lucru 600°C

Cu teaca de protectic. Material teaca de protectie otel inoxidabil refractar
Mod de conectare electrica: placa de borne din ceramica: montat in cutie
de conexiuni;

Tipul cutiei de conexiuni; cu capac cu balama

Tipul executiei: normala;

Grad de protectie: IP 65.

Termocuplu Cr-Al, IP, @20, L= 2000mm,tip K;

Tipul termocuplului : tip ,,K™ cu izolatie minerala, pentru presiuni si
temperaturi inalte;

Material termoelectrozi: cromel-alumel; Nr. termoelemente: 1 (unu);
Tipul jonctiunii de mésuri: izolata fata de masa:

Temperatura maxima de lucru 600°C;

Cu teaca de protectie. Material teaca de protectie otel inoxidabil refractar.
Mod de conectare electrica: placa de borne din ceramica, montata in cutia
de conexiuni;

Tipul cutiei de conexiuni: cu capac cu balama;

Tipul executiei; normala;

Grad de protectie: IP 65

Termocuplu Cr-Al, IP, @20, L=1000mm, tip K:
Tipul termocuplutui: tip ,,K” , cu izolafie minerala, pentru presiuni si
temperaturi Tnalte:

Material termoelectrozi: cromel-alumel; Nr. termoelemente: 1 ( unu)
Tipul jonctiunii de masurd: izolata fata de masa;

Temperatura maxima de lucru 600°C;

'Cu teaca de protectie. Material teaca de protectie otel inoxidabil refractar
Mod de conectare electrica: placa de borne din ceramica, montata in cutia
de conexiuni;

Tipui cutiei de conexiuni; cu capac cu balama;

‘Tipul executiei: normala;

Grad de protectic: TP 65.

10

Buc

Buc

Termocuplu Cr-Al, IP, 96, (mineral), L=1500mm, tip K:

Tipul termocuplului: tip ,,K” cu izolatie minerala, pentru presiuni si
temperaturi Tnalte;

' Material termoelectrozi: cromel-alumel; Nr. termoelemente: 1( unu):
Tipul jonctiunii de mésuri: izolata fata de masa;

Temperatura maxima de lucru : 600°C;

Fara teaca de protectie;

Mod de conectare electrica: placa de borne din ceramica montata in cutia
de conexiuni;

Tipul cutiei de conexiuni: cu capac cu balama;

Tipul executiei: normala;

Grad de protectie : IP 65.

Buc

20

20

10

11

Termocuplu Fe-Co, 1P, @14, L=2000 mm, tip J:
Tipul termocuplului: tip ,,J”, cu izolatie minerala, pentru presiuni si

Buc

20
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ANEXA nr. 1

’—(I;: Denumire produs, caracteristici tehnice

UM Necesar

temperaturi inalte;

Material termoclectrozi: fier- constantan; Nr. termoelemente:1 (unu)
Tipul jonctiunii de masura: izolata fata de masa;

Temperatura maxima de lucru : 600°C;

Cu teaca de protectie; Material teaca de protectie otel inoxidabil refractar;
Mod de conectare electrica: placa de borne din ceramica, montata in cutie
de conexiuni;

Tipul cutiei de conexiuni: cu capac cu balama;

Tipul executiei: normala;

Grad de protectie: IP 65.

‘Termocuplu Cr-Al, IP, @6, L=5000mm, tip K;

Tipul termocuplului: tip ,,K”, cu izolatie minerala, pentru presiuni si
temperaturi inalte;

Material termoelectrozi: cromel-alumel; Nr. termoelemente: 1 ( unu)
'Tipul jonctiunii de misuri: izolata fata de masa;

( Temperatura maxima de lucru : 600°C;

Féari teaca de protectie
Mod de conectare electrica: placa de borne din ceramica, montata in cutia
de conexiuni;
| Tipul cutiei de conexiuni: cu capac cu balama;
Tipul executiei: normala;
Grad de protectie: IP 65.

‘ Termocuplu Fe-Co, IP, @14, L=500mm, tip J;
Tipul termocuplului: tip ,.J””, cu izolatie minerala, pentru presiuni si
temperaturi inalte;
Material termoelectrozi: fier-constantan; Nr. termoelemente: 1 (unu );
Tipul jonctiunii: izolata fata de masa;
‘Temperatura maxima de lucru: 600°C;

13 Cu teaca de proteciie; Material teaca de protectie otel inoxidabil refractar;

Fiara dispozitiv de prindere;
Mod de conectare electrica: placa de borne din ceramica , montata in cutia
de conexiuni;
Tipul cutiei de conexiuni: cu capac cu balama;

' Grad de protectie: IP 65.

Buc 10

Buc 40

’ Tipul executiei : normala,;
|

Termocuplu Cr-Al, IP, @14, L=500mm, tip K;
'Tipul termocuplului: tip ,,K”, cu izolatie minerala, pentru presiuni si
'temperaturi inalte;
Material termoelectrozi: cromel-alumel, Nr. termoelemente: 1 (unu );
Tipul jonctiunii de mésuri: izolata fata de masa;

14 Temperatura maxima de lucru : 600°C;
Cu teaca de protectie; Material teaca de protectie otel inoxidabil refractar;
Mod de conectare electrica: placa de borne din ceramica , montata in cutia
de conexiuni;
' Tipul cutiei de conexiuni: cu capac cu balama;
Tipul executiei : normala;
Grad de protectie: IP 65.

Buc 40
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Nr
Crt.

Denumire produs, caracteristici tehnice

ANEXAnr.1

UM  Necesar

15

Termocuplu Fe-Co; ©6; L=250mm tip J; Tipul termocuplului: tip ,.J”
Material termoelectrozi: fier - constantan;

Nr. termoelemente: 1 (unu) ;

Tipul jonctiunii de mésura :izolata fata de masa;

Temperatura maxima de lucru : 600°C;

Féard teaca de protectie

Dispozitiv de fixare ; fird dispozitiv de prindere

Mod de conectare electrica: placa de borne din ceramica, montata in cutia
de conexiuni;

Tipul cutiei de conexiuni: cu capac cu balama;

Tipul executiei: normala;

Grad de protectie: IP 65 conf.SR EN 60529/1995;

Tipul protectiei climatice : temperat ¢f SR EN 60721-2-1/2014;

Executie si incercéri: conf. STAS 8421/1987 SR EN 60584-1/2014 SR EN
61515/2003.

Buc

20

16

Termorezistenta Pt 100, teaca inox; Termorezistenta Pt100, @10, Ly =500
mm
Tipul termorezistentei: normaia, fira adaptor
Tipul senzorului: platina
Nr.de elemente sensibile: 2
Valoarea rezistentei electrice la 0°C:1000:+0,06Q
Temperatura maxima de lucru ; 0-300°C
Material teaca de protectie : otel inoxidabil

Buc

12

1

Total

Buc.

275

Sef Directia Tehnica Sef Sectie P -AMC

Adriana PETRIA

=L

Serviciul Tehnic
Gheorghe TOADER
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Societatea Electrocentrale Craiova S.A.
Directia Tehnica
Serviciul Tehnic

GRAFIC LIVRARI
LOT 1 (92 bue.) - 15 Tulie 2024
Tabel centralizator termocuple si termorezistente

grl; Denumire produs, caracteristici tehnice UM | Nec.
Termocuplu Cr-Al, IP, @6, (mineral), LN=430mm, Li=225, tip
1 K: Buc. 3
2 | Termocuplu Fe-Co, @6, L=1500mm tip J Buc.| 6
3 | Termocuplu Fe-Co; @3; L=2500 mm tip J Buc.| 3
4 | Termocuplu Fe-CO; @6 (mineral}. L=430mm, Li=225 tip J; Buc. | 3
5 | Termocuplu Fe-Co; @3; L=5000mm tip J Buc.| 3
6 | Termocuplu Fe-Co; @6; L=5000mm tip J Buc.| 3
7 | Termocuplu Cr-Al, IP, @16 (MINERAL), L=2000mm, tip K Buc. 6
8 | Termocuplu Cr-Al 1P, @20, 1= 2000mm,tip K; Buc.| o6
9 | Termocuplu Cr-Al, IP, ©20, L=1000mm, tip K: Buc.| 6
10 | Termocuplu Cr-Al, IP, @6, (mineral), L=1500mm, tip K: Buc.| 4
11 | Termocuplu Fe-Co, IP, @14, L=2000 mm, tip J: Buc. 6
12 | Termocuplu Cr-Al, IP, @6, L=5000mm, tip K; Buc. | 4
13 | Termocuplu Fe-Co, 1P, @14, 1. =500mm, tip J; Buc. | 14
14 | Termocuplu Cr-Al, IP, @14, L=500mm, tip K; Buc.| 14
15 | Termocuplu Fe-Co; @6; L=250mm tip J Buc. 7
16 Termorezistenta Pt 100, teaca inox; Termorezistenta Pt100, Buc. | 4
10, Ly =500 mm
Numar bucati Lot 1 Buc. 92
LOT 2 (91 buc.) - 14 August 2024
g:t Denumire produs, caracteristici tehnice UM | Nec.
Termocuplu Cr-Al, IP, @6, (mineral), LN=430mm, Li=225, tip
1 K Buc.| 3
2 | Termocuplu Fe-Co, @6, L=1500mm tip J Buc. | 6
3 | Termocuplu Fe-Co; @3; L=2500 mm tip J Buc.| 3
4 | Termocuplu Fe-CQO; @6 (mineral). L=430mm, Li=225 tip J; Buc.| 3
5 | Termocuplu Fe-Co; @3; L=5000mm tip J Buc. 3
6 | Termocuplu Fe-Co; @36; L=5000mm tip J Buc. | 3
7 | Termocuplu Cr-Al, IP, @16 (MINERAL), L=2000mm, tip K Buc. | 7




8 | Termocuplu Cr-Al, [P, ©20, L= 2000mm,tip K; Bue. | 7
9 | Termocuplu Cr-Al, IP, @20, L=1000mm, tip K: Buc. 7
10 | Termocuplu Cr-Al, IP, @6, (mineral), L=1500mm, tip K: Buc. 3
11 | Termocuplu Fe-Co, IP, @14, L=2000 mm, tip J: Buc.| 7
12 | Termocuplu Cr-Al, IP, @6, L=5000mm, tip K; Buc.| 3
13 | Termocuplu Fe-Co, IP, @14, L=500mm, tip J; Buc. | 13
14 | Termocuplu Cr-Al, IP, @14, L=500mm, tip K; Buc. | 13
15 | Termocuplu Fe-Co; @6; L=250mm tip ] Buc. 6
16 Termorezistenta Pt 100, teaca inox; Termorezistenta Pt100, Buc. | 4
110, Ly =500 mm
Numar bucati Lot 2 Buc. 91
LOT 3 (92 buc.) - 15 Noiembrie 2024
g:t Denumire produs, caracteristici tehnice UM | Nee,
1 Termocuplu Cr-Al, IP, 96, (mineral), LN=430mm, Li=225, tip B
K: uc. | 3
2 | Termocuplu Fe-Co, @6, L=1500mm tip J Buc. 6
3 | Termocuplu Fe-Co; @3; L=2500 mm tip J Buc.| 3
4 | Termocuplu Fe-CO; 36 (mineral). L=430mm, Li=225 tip J; Buc.| 3
5 | Termocuplu Fe-Co; @3; L=5000mm tip J Buc.| 3
6 | Termocuplu Fe-Co; @6; L=5000mm tip J Buc.| 3
7 | Termocuplu Cr-Al, IP, 316 (MINERAL), L=2000mm, tip K Buc. | 7
8 | Termocupiu Cr-Al, IP, ©20, L= 2000mm,tip K; Buc.| 7
9 | Termocuplu Cr-Al, IP, ©20, L=1000mm, tip K: Buc.| 7
10 | Termocuplu Cr-Al, IP, @6, (mineral), L=1500mm, tip K: Buc. 3
11 | Termocuplu Fe-Co, IP, @14, L=2000 mm, tip J: Buc. | 7
12 | Termocuplu Cr-Al, 1P, @36, L=5000mm, tip K; Buc. | 3
13 | Termocuplu Fe-Co, IP, @14, L=500mm, tip J; Buc. | 13
14 | Termocuplu Cr-Al, TP, @14, L=500mm, tip K; Buc.| 13
15 | Termocuplu Fe-Co; @36; L=250min tip J Buc. 7
16 Termorezistenta Pt 100, teaca inox; Termorezistenta Pt100, Buc. | 4
@10, Ly =500 mm
Numar bucati Lot 3 Buc. 92

Sef Serviciu Tehnic
Adriana PETRM,,_;,%T‘7

Serviciu Tehnic
Gheorghe TOADER

-
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iNet m
Str. BarieraVilcii, nr. 195, Craiova, Jud. Dolj, cod postal 200716 W

Tel. 0372 511 521, Fax 0372 511 549, email office @secraiova.ro

Nr. ord. RegistrulComertului 116/2750/2022, CUI/CIF RO 46543133

L Cont virament RO 51 BTRL RON CRT 0661271601 — Banca Transilvania

Compartiment Comercial

Nr. inregistrare/ag.a?ﬁf’l2.06.2024

Referitor achizitie: ,,, Termocupluri si termorezistente.cod CPV: 38417000-1"°.

Stimate Domn/Doamna,

Avand in vedere cererea de solicitare a unui posibil ofertant privind decalarea termenului de
depunere a ofertei pentru achizitia directa din referinta, publicata in Seap cu nr. ADV 1430395/06.06.2024
si pe site.ul www.secraiova.ro prin anuntul cu nr. de inregistrare 13439/06.06.2024, va comunicam
urmatoarele :

. SUNTEM DE ACORD CU TERMENUL DE DECALARE AL DEPUNERI
OFERTELOR PENTRU DATA DE 21.06.2024, ORA 14.00.
- Ofertele depuse de catre operatorii economici pana in prezent sunt inregistrate si raman

valabile si vor fi consemnate in procesul verbal care se ve incheia in data de 21.06.2024, ora
14.00.

Cu respect,

DIRECTOR GENERAL,




